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Diagnhostisk skaerm

Oplgsning
Lysstyrke
Kontrast

DICOM kalibrering
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Peter G.J. Barten (1999)
Contrast sensitivity of the human eye and its effects on image quality




Diagnostisk skaerm

Er det sa en god skaerm ?
Hvem kontrollerer ?

Er det ngdvendigt ?
Vejledning ?




Diagnostisk skaerm

Konstanskontrol af rentgenapparater m.v.

Diagnostikmonitorer
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'_uminans
Dynamisk omrade
Fortegning
Oplosningsevne
Stoj
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Diagnostikmonitorer

IDiagnoslik monitor nr.: |A’NC Sep370pi2v2 I Placering :| KLy 12
1. TESTBILLEDE.
maned jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2009 dato s i Z.Z 1% ¥ 16.5
initial BiAg | B4 | BIA|BIA
1 0%-5% kontrast jin J
2 | 95%-100% kontrast | jin J % g
3 liniepar ses ? jin d
4 forvraengning ? jin N — —_—
maned | jan feb mar apr maj jun — —
2010 dato — —
initial I B S B B B S S
1 0%-5% kontrast jin
2 | 95%-100% kontrast jin
3 liniepar ses ? jin
4 forvraengning ? jin
Tolerance: KOMMENTARER:
0%-5% og 95%-100% kontrasten skal kunne ses | |
Alle 12 felter med liniepar i hvert hjgrne skal kunne ses
Klart og tydeligt testbilled uden forvraengning og artefakter.
Radiologisk afd. MANEDLIG KONSTANSKONTROL
Diagnostikmonitorer
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